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1、加温效果：确保设备能够快速且稳定地产热，以提高加热效果和患者舒适度。
2、安全性：设备应具有完善的安全保护功能，如超温报警、传感器故障报警等，以防止加热过程中发生意外，确保患者安全。
3、易操作性：设备的操作界面是否直观易懂，操作过程是否简便快捷，以减少医护人员的工作负担和出错率。
4、经济实用性：设备的使用成本低，包括额外耗材、能耗情况以及维护费用等，选择性价比高的产品。
5、品牌与质量：优先选择知名品牌和通过相关质量认证的产品，这些产品通常具有更可靠的性能和更完善的售后服务。
6、技术特性：设备的加热方式为干式加热、温度可调节、加热速度快等。
